CLINITEST®

Rapid COVID-19 Antigen Self-Test
STRUCNA REFERENCNA PRIRUCKA

* Tento test sa mdze pouzit’ pocas prvych desiatich dni, ked"
sa objavia priznaky typické pre COVID-19.

* Tento test je schvaleny na pouzitie doma osobami vo veku
0d 12 rokov. Vzorky vyterov z nosa od os6b mladsich ako
12 rokov alebo starsich ako 70 rokov by mali odoberat’
dospelé osoby alebo pod dohladom dospelych os6b.

*  Test bude trvat' priblizne 5 minit a jeho vysledky je
potrebné od¢itat’ 0 15 mindt.

*  Aby ste dosiahli spravny vysledok, je dlezité dosledne
postupovat’ podla pokynov.

*  Testovacia jednotka a pufrovy roztok musia mat’ pred
zacatim testu izbovi teplotu (15 - 30 °C).

*  Pred a po vykonani testu si umyte alebo dezinfikujte ruky.

*  Pri testovani inych os6b vykonajte potrebné bezpe¢nostné
opatrenia (napr. maska, rukavice).

Ak mate otézky tykajlice sa pouZitia testu alebo odCitania
vysledkov, obrat'te sa na zakaznicku podporu.
Internet: www.clinitest.siemens-healthineers.com

ZACINAME

Obsah stipravy

1. Sterilnych tampénov (5)

Testovacich jednotiek (5)

Extrakénych skimaviek s pufrom a pickami (5)
Névod na pouzitie (1)

Strucna referencna prirucka (1)

LENMN

POTREBNE POLOZKY, KTORE NIE SU SUCASTOU DODAVKY

TESTOVACI POSTUP

Hodiny, ¢asovac alebo stopky a igelitové vrecko na odpad.
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Krok 1
Vlozte skiimavku do pracovnej stanice. Z vrchnej casti skimavky

zlozte veko.

A P b el

Krok 4 Krok 5

Tamp6n pretocte najmenej Vyberte tamp6n a vlozte
5-krét vo vnatornej casti ho do pravej nosnej dierky.
nosnej dierky. Zaistite dobry ~ Zopakuijte kroky 3 a 4.
kontakt medzi tampénom

a vnitornou ¢astou nosnej

dierky.
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Krok 10 Krok 11

Vyberte tampén a vhod'te ho  Spicku dodan v siprave

do plastového vrecka. zasufite do skdimavky a uistite
sa, ze pevne prilieha.

Krok 15

Odcitajte si vysledky. Existuju tri mozné typy vysledkov.

Pozitivny vysledok testu

“Ts T T3 Aktestovacia jednotka vyzera ako

| jednoz okien s pozitivnym vysledkom

‘ | zobrazenych vliavo, aktudlne mate
infekciu COVID-19. Zavolajte svojmu

lekarovi alebo do miestneho

zdravotného strediska a ubezpecte sa,

Ze dodrziavate miestne pokyny pre

izolaciu. MbZe byt potrebné opatovné

testovanie pomocou inych

testovacich metdd, ako je napriklad

test PCR.

REGISTER SYMBOLOV
e

Pozrite si navod na pouzitie

Autorizovany zistupca

Potet testov v
stprave

Len na diagnostické poutitie
in vitro

Uchovévajte pri teplote 230 °C

Ditum o
exspiricie Opakovane nepouzivajte
Katalogové ¢.
Cislo 3arze
Vyrobca

Krok 2

Obal s tamp6nom otvorte na urcenom mieste.
Uchopte plastovy koniec a vytiahnite tampén.
Nedotykajte sa 3picky absorpéného tamponu.
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Krok 6 Krok 7

Vyberte si tamp6n z nosnej Dobre premie3ajte tak, ze

dierky a vloZte ho do tampén otocite najmenej

pripravenej skiimavky v 6-krat a pritlacite hlavu

pracovnej stanici. tampénu na dno a boky
skamavky.

| ekt

Sem nakvapkajte
4 kvapky roztoku

—— o
Krok 12 Krok 13
Vyberte testovaciu jednotku Stlacenim skimavky pridajte
z obalu a poloZzte ju na rovny 4 kvapky roztoku do jamky na
Cisty povrch. vzorku na testovacej jednotke.

Negativny vysledok testu
( Ak testovacia jednotka vyzera ako jedno z okien
|

s negativnym vysledkom zobrazenych vlavo,
nebola detegovana infekcia COVID-19. V podo-
zrivom pripade test opakujte po 1 - 2 drioch,
pretoZe virus nie je mozné presne zistit' vo
vietkych fazach infekcie. Napriek negativnemu
vysledku testu musite stale dodrziavat' vietky
prisludné pravidla tykajuice sa kontaktu s ostat-
nymi a ochranné opatrenia.

awonos

Healgen Scientific Limited Liability Company

Adresa: 3818 Fuqua Street, Houston, TX 77047, USA.
Tel: +1 713-733-8088 Fax: +1 713-733-8848
Webova stranka: www.healgen.com

E Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Adresa: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Nemecko

[REF] GCCOV-502a-5
(11556327) 0123

SK

SIEMENS
Healthineers

“»

Krok 3

Opatrne vlozte absorpcny koniec tampénu do lavej nosnej
dierky. Uistite sa, Ze cely koniec tampénu je vo vnitri nosnej
dierky (2-4 cm hlboko). Potom, ako pocitite odpor, tampén
dalej nevsivajte.

1 mindta

Krok 8 Krok 9

Spustite casovac. Skumavku zvonka niekolkokrét
Nechajte tampén v stlacte. Pokuiste sa z tamponu
skdmavke 1 mindtu. uvolnit' ¢o najviac roztoku.

(D

15 minat

Krok 14

Spustite asovac a odcitajte vysledky o 15
mindt. Je dolezité odcitat' vysledky o 15
mindt.

Neplatny vysledok testu
T =7 Ak vysledok testu vyzera inak, co

g | |8 znamena, Ze na T nie je vidite/na
: | | = | Zadna Ciara alebo len jedna,
| vysledok je neplatny. Méze to
cf c| byt dosledok spdsobu vykonania
T T testua test by sa mal opakovat'.

Ak budu vysledky testu aj nadalej
neplatné, obratte sa na svojho
lekdra alebo na COVID testovacie
centrum.
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